Dodatek nr 5 do SIWZ 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO ANALIZATORA  MIKROBIOLOGICZNEGO

NAZWA / TYP OFEROWANEGO APARATU…………………………………………………NAZWA PRODUCENTA……………………………ROK PRODUKCJI.............

LP
Wymagane parametry medyczno-techniczne (niespełnienie wymagań powoduje odrzucenie oferty).
Potwierdzenie o spełnieniu wymaganych parametrów

TAK/NIE
Parametry proponowane przez oferenta (opisać)

1
Automatyczny analizator   - fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2010).



2
Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja,  odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).



3
Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości



4
Analizator do 30 miejsc inkubacyjno - pomiarowych 



5
Czytnik kodów kreskowych



6
Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.



7
Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S, I, R)



8
Graficzna wersja oprogramowania.



9
Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.



10
Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego  Prometeusz  



11
Oprogramowanie w systemie ZGODNYM Z WINDOWS.



12
Kolometryczna metoda identyfikacji.



13
System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS.



14
Interpretacja  wyników  przez  Zaawansowany  System   Expertowy, przedstawiona graficznie.



15
Archiwizacja danych na CD.



16
Testy do identyfikacji i antybiogramów rozdzielne.



17
Identyfikacja następujących drobnoustrojów: Gram – ujemnych; Gram – dodatnich; Beztlenowców; Neiseria Haemophilus; Drożdżaków



18
Oznaczanie  lekowrażliwości: Gram – ujemne; Gram – dodatnie; Drożdżaków



19
Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae.



20
Identyfikacja mechanizmów w oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA



21
Testy identyfikacyjne i antybiogramowi oddzielnie pakowane.



22
System wyposażony w komputer będący integralną część całości umożliwiający      rejestrację,       przygotowanie      listy      roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.



23
Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisana na CDROM,



24
Gwarancja producenta na okres trwania umowy



25
Autoryzowany serwis gwarancyjny 



26
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym max. 24 godziny od zgłoszenia



27
W przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności



28
Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia



UWAGI: Parametry określone jako TAK są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Do oferty należy dołączyć materiały firmowe potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Data.....................................................

pieczęć i podpis .......................................................................

